








pt - portugués
Para congelar de espermatozoides humanos

Este produto destina-se ao tratamento

com TRA, seja a causa da infertilidade
masculina ou feminina. O produto deve ser
usado apenas por profissionais formados no
tratamento com TRA.

Contém
Sulfato de gentamicina 10 pg/ml

Teste de controlo de qualidade

Teste de esterilidade (Ph.Eur., USP)
Teste de pH (Ph.Eur., USP)

Teste de endotoxina < 0,1 UE/ml (Ph.Eur.,
USP)

Teste de sobrevivéncia do esperma
Nota: Os resultados de cada lote sdo
declarados num Certificado de Andlise,
disponivel em www.origio.com.

Instrucoes de conservacgao e estabilidade
Os produtos sdo processados em ambiente
de assepsia e fornecidos esterilizados.
Conservar na embalagem original a 2-8 °C,
protegido da luz.

N&o congelar antes de utilizar.

Eliminar o excesso de produto (néo utilizado)
depois do aquecimento.

O produto deve ser usado dentro de 7 dias
apods a abertura.

Quando conservado de acordo com as
instrucdes do fabricante, o produto mantém-
se estavel até ao final do prazo de validade
indicado no rétulo.

Precaucgdes e adverténcias

Nao utilize o produto se:

1. A embalagem do produto parecer
danificada ou se o selo estiver quebrado.

2. A data de validade tiver sido
ultrapassada.

3. O produto ficar descolorido, escuro, turvo
ou apresentar qualquer evidéncia de
contaminagéo microbiana.

Nota: Para evitar o efeito citotoxico
provocado por espermatozoides mortos, etc.,
recomenda-se que a amostra de sémen seja
preparada logo ap6s a recolha.

Nota: Tenha em atengéo a necessidade de
rastreabilidade deste produto. Além disso,

podem existir requisitos legais no seu pais

relativamente a este campo.

Nota: Apenas a ser usado em combinagéo
com outros dispositivos destinados ao seu
fim especifico.

Nota: Elimine o dispositivo de acordo com os
regulamentos locais relativos a eliminagéo
de dispositivos médicos.

Instrucées de utilizagcao

Congelagéo:

Aquecer o CryoSperm™ & temperatura
ambiente durante pelo menos 2 horas.

2. Apos a liquefacédo, medir o volume total
do ejaculado e fazer a andlise do sémen
conforme necessario.

3. Certificar-se de que tanto a amostra
de sémen como o CryoSperm™ estédo
a temperatura ambiente e diluir o
sémen 1:1 (v/v) com o CryoSperm™. O
meio deve ser adicionado gota a gota
sobre o sémen e a solugdo deve ser
cuidadosamente misturada apds cada
adigao.

4. Manter a mistura a temperatura ambiente
durante, pelo menos, 10 minutos.

5. Colocar o sémen diluido nas palhetas
ou tubos de crioconservagéo e sela-los
de acordo com as recomendagdes dos
fabricantes.

E muito importante deixar um pouco
de ar na parte inferior da palheta para
selagem e para permitir a expanséo da
solugéo durante o congelamento.

6. Suspender as palhetas horizontalmente
durante 30 minutos, um pouco acima
da superficie do azoto liquido (LN,). Os
tubos de crioconservagao devem ser
fixados num suporte um pouco acima da
superficie do LN, pelo mesmo periodo de
tempo.

7. Transferir as palhetas ou tubos de
crioconservagéo para o LN, e armazena-
los a-196 °C.

Descongelagao:

1. Aquecer as palheta a temperatura
ambiente durante 5 minutos.

2. Abrir as palhetas ou tubos de
crioconservagao de acordo com as
instrugdes dos fabricantes e retirar o
sémen descongelado.

Preparar imediatamente o esperma
através o método de gradiente de
densidade ou do "swim-up".

ro - romana

Mediu de congelare a spermatozoizilor
umani

Acest produs este destinat tratamentului
TRA, indiferent daca motivul infertilitatii se
afla la femeie sau la barbat. Produsul trebuie
sa fie utilizat numai de céatre specialisti
instruiti in domeniul tratamentului TRA.

Contine
Gentamicina sulfat 10 pg/ml

Teste de control al calitatii

Testat in ceea ce priveste caracterul steril
(Ph.Eur.,, USP)

Testat in ceea ce priveste pH-ul (Ph.Eur.,
USP)

Testat in ceea ce priveste endotoxinele
<0,1 UE/ml (Ph.Eur., USP)

Testat in ceea ce priveste supravietuirea
spermatozoizilor

Nota: Rezultatele pentru fiecare lot sunt
specificate intr-un Certificat de Analiza, care
poate fi consultat la adresa www.origio.com.

Instructiuni privind depozitarea si sta-
bilitatea

Produsele sunt procesate in conditii aseptice
si sunt livrate in stare sterila.

A se pastra in ambalajul original, la 2-8 °C,
ferit de lumina.

A nu se congela inainte de utilizare.
Eliminati cantitatea de mediu in exces
(neutilizatd) dupa incalzire.

Produsul trebuie utilizat in termen de 7 zile
de la deschiderea ambalajului.

Daca este depozitat conform instructiunilor
producatorului, produsul este stabil pana la
data de expirare inscrisa pe eticheta.

Precautii si avertizari

Nu utilizati produsul daca:

1. Ambalajul produsului pare sa fie
deteriorat sau sigiliul este rupt.

2. Data de expirare a fost depasita.

3. Produsul se decoloreaza, devine laptos,
tulbure, sau prezinta orice semne de
contaminare microbiana.

Nota: Pentru evitarea efectului citotoxic

al spermatozoizilor morti, se recomanda
prepararea mostrei de sperma la putin timp
dupa colectare.

Nota: Retineti necesitatea trasabilitatii
acestui produs. In plus, pot exista cerinte ale
legislatiei nationale din tara dvs. cu privire la
acest domeniu.

Nota: Se va utiliza doar impreuna cu alte
dispozitive destinate acestui scop precis.

Nota: Eliminati aparatul conform
reglementarilor locale privind eliminarea
dispozitivelor medicale.

Instructiuni de utilizare

Congelarea:

1. Aduceti CryoSperm™ |a temperatura
camerei timp de minim 2 ore.

2. Dupa lichefierea probei, masurati
volumul total ejaculat si preparati proba
de sperma conform cerintelor.

3. Aveti grija ca si proba de sperma si
CryoSperm™ sa fie la temperatura
camere si diluati proba de sperma in
CryoSperm™ in proportie de 1:1 (v/v).
Mediul trebuie adaugat picatura cu
picatura peste sperma si solutia trebuie
agitata usor dupa fiecare adaugare.

4. Amestecul trebuie lasat la temperatura
camerei timp de 10 minute.

5. Incarcati sperma diluata pe paietele
special sau in criotuburi si sigilati
conform recomandarilor producatorului.
Este foarte important sa lasati un mic
spatiu cu aer in partea de jos a paietei
pentru sigilare si pentru a permite
extinderea solutiei in timpul congeldarii.

6. Asezati paietele orizontal timp de 30 de
minute pe suprafata azotului lichid (LN,).
Criotuburile trebuie atasate la o tija si
pozitionate tot la suprafata LN, pentru
aceeasi perioada de timp.

7. Lafinal, transferati paietele sau
criotuburile in LN, si depozitati la
-196 °C.

Decongelarea:

1. Incalziti paietele la temperatura camerei
timp de 5 minute.

2. Desigilati paietele sau criotuburile,
conform indicatiilor producatorului, apoi
scoateti sperma dezghetata.

Sperma trebuie preparata imediat prin
procedeul de gradient de densitate sau
prin tehnica "swim-up”.

[insa 3amopaxuBaHus cnepmMaTo3onioB
yenoBeka

[aHHbI NPOAYKT NCMONb3yeTCs B
obnactu BPT B uuknax neyeHus
6ecnnoaus Kak XXeHCKOoM, Tak 1

My>KCKoM aTuonoruu. MpoaykTt
npefHasHayeH Ana ucnonb3oBaHus
VCKIIOYMTENbHO nNpodeccruoHanamu,
cneuvanusupyrowmnmmcs B obnactu BPT.

CocTae
leHTamuumHa cynbdat 10 Mkr/mn

KoHTponb kayecTBa

KoHTponb ctepuneHoctu (Ph.Eur., USP)
KonTponb pH (Ph.Eur., USP)

CopepxxaHue aHAoTokcuHoB < 0,1 EQ/mn
(Ph.Eur.,, USP)

AHanus BbXMBaHUS CNEpMaTo301aoB
MpumMeyaHue: PesynbTaThl aHanusa
Kaxzown napTum npmseaeHsl B CepTucdukate
aHanusa, npeAcTaBlIeHHOM Ha
www.origio.com.

CTabunbHOCTbL M NpaBUmna XpaHeHUs
MpoaykTbl NpoLnu acenTuyeckyto o6paboTky
1 NOCTaBMSIOTCS B CTEPUIIBHOM BUAE.
XpaHWUTb B OpUTMHANBHOW yNakoBke npu
TemnepaTtype 2 — 8 °C, npeioxpaHsiTe OT
BO3/eiCTBUS CBETA.

Mepen NnpUMeHeHNEM He 3aMOpaxuBaTh.
Mocrne HarpeBaHWsi HEUCMONb30BaHHYO
cpefly He06X0AMMO YTUNN3NPOBATh.
MpopaykT cneayeT ncnonb3oBaThb B TeYeHUe
CeMU JHel Nocrne BCKPbITUS YNaKoBKU.

Mpu XxpaHeHU B COOTBETCTBUM C
yKa3aHUsIMU NPOU3BOAUTENS NPOAYKT
coxpaHsieT cTabunbHOCTb BMAOTb 40 AaATbl
UCTEYEHNsi CPOKa rOAHOCTU, YKasdaHHON Ha
3TUKeTKe hnakoHa.

MpenocTepexeHus u npeaynpexaeHuns
He ncnonb3ayiTe NpoayKT B creayoLwmx
cnyyasx:

Ecnu ynakoBka noBpexaeHa nnu
HapylleHa ee LeNoCTHOCTb.

Ecnu nctek cpok rogHocTy.

Ecnu npopykT ctan 6ecuBeTHbIM,
MYTHbBIM WA UMEET NPU3HAKK
MUKPOBHOIN KOHTaMUHALWU.

wn

MpumeuaHue: Bo nsbexaHve
LUMTOTOKCHUYECKOro athhekTa MepTBbIX
cnepMaTo30MAOoB U T.M. peKOMeHAyeTCst
NPOBOAUTL KPUOKOHCEPBALMIO Kak MOXHO
6bicTpee nocne cbopa cnepmbl.

NMpumeuaHue: Heobxoanmo obecneunTsb
BO3MOXHOCTb KOHTPOISA Ha4 Takumu
npoayktamu. B aton cdepe moryT
CyLLEeCTBOBATb TAKXe HaLMOHarnbHble
HOpMaTuBHble Tpe6oBaHNA BaLLei CTpaHbl.

MpumeuaHue: YctpoiicTea n
npucnocobnexus, NnprmMeHsieMble B
COYETaHuM C AaHHbIM YCTPONUCTBOM,
[OIKHbI BbITb NPeHa3Ha4YeHbl Ans AaHHOTOo
MCMONb30BaHus.

MpumevaHue: YTunusauusa ycTponcrea
OCyLLEeCTBNSAETCS B COOTBETCTBUM C
MECTHbIM 3aKOoHOAaTeNbCTBOM 06
yTUNN3aunn MeanLMHCKUX YCTPOMCTB.

WHCTpYyKUMUA No NpUMEHeHUI0

3amopaxwBaHue:

1. TMNpepBapuTenbHO NporpeTe cpeay
CryoSperm™ npu koMHaTHOMN
TemnepaType B TeYEHUE MUHUMYM 2
4yacos.

2. Tocne pa3xuxeHns asKynsaTa namepbre
ero o6bem 1 nposeanTe HeobxoanMble
nccnefoBaHus.

3. Y6epgutecb, UTO U cepma, U cpega
CryoSperm™ umetoT KOMHaTHYO
Temnepatypy. [Mocne atoro passeaute
cnepmy cpepoit CryoSperm™ B
cooTHoweHun 1:1 (06bem/o6bem).
Cpepny cneanyet fob6aBnaTb kK cnepme
no kannsm, TwaTenbHo nepemelusas
copepxumoe nocne fobasneHns
Kaxxaown nopuum.

4. OcTaBbTe CMECb NPy KOMHATHOWN
TemnepaTtype MUHUMYM Ha 10 MUHYT.

5. Paasneiite pa3baBneHHyto cnepmy
B MaweThbl N KpUonpobupku n
3anevarainTe ux B COOTBETCTBUM C
peKkoMeHAaLUsIMmU N3roToBUTENS.
KpatiHe saxHo ocmasumsb
He3arnosiHeHHoe cpedoli IpocmpaHcmeo
8 HUXHel Yacmu naliemsl ¢ pacyemom
Ha pacwupeHue cpedsbl nocrne
3amMopaxusaHus U 3anausaHue
natiemal.

6. lMNopBecbTe naneTbl B ropu3oHTanbHOM
nonoxeHun Ha 30 MUHYT
HenocpeAcTBEHHO Haj NOBEPXHOCTLIO
xwuakoro asoTa (LN,). Kpnonpobupku
crnepyeT NPUKPenuTb K AepxaTtensm n
nomecTuTb Haf noBepxHocTbio LN, Ha
TaKoMm e NPOMEXYTOK BpEMEHW.

7. TepeHecuTe naieTbl 1 KPUONPOGUPKM
B LN, 1 xpaHuTe npn Temneparype
-196 °C.

PasmopaxusaHue:

1. OTorpeiiTe naneTbl NP1 KOMHATHOA
TemnepaTtype B Te4eHne 5 MUHYT.

2. OTkpoWiTe naieTbl Unu kpnonpobupku
B COOTBETCTBUM C peKOMeHAaLmnsMu
N3roTOBUTENSA U U3BMEKUTE OTTasBLLYIO
cnepmy.

HemedneHHo nodzomosbme 0bpasybl
criepmsl yeHmpugyauposaHuem 8
2padueHme n10MHOCMU UNU MEMOOOM
gpnomauyuu.

sk - slovencéina

Na zmrazenie fudskych spermii

Tento produkt je ur¢eny na liecbu ART
(technoldgiou asistovanej reprodukcie),

bez ohladu na to, €i je pri¢ina neplodnosti
na strane muza alebo Zeny. Vyrobok mézu
pouzivat vyhradne profesionalni zdravotnici
vyskoleni v liecbe ART (technolégiou
asistovanej reprodukcie)

Obsahuje
Gentamicin sulfat 10 ug/mil

Testovanie v ramci kontroly kvality

Test sterility (Ph.Eur., USP)

Test pH (Ph.Eur., USP)

Test endotoxinov < 0,1 EU/mI (Ph.Eur., USP)
Test prezitia spermii

Poznamka: Vysledky kazdej zasielky su
uvedené v Osvedceni o analyze. K dispozicii
na www.origio.com.

Pokyny na skladovanie a stabilitu
Produkty sa vyrabaju asepticky a dodavaju
sa sterilné.

Uchovavajte v pévodnej flasi pri teplote
2-8°C, chrarite pred svetlom.

Pred pouzitim nezmrazuijte.

Po zahriati zlikvidujte prebyto¢ny (nepouzity)
material.

Produkt musi byt pouzity po¢as 7 dni po
otvoreni.

Pri skladovani podla pokynov vyrobcu je
vyrobok stabilny do datumu pouzitelnosti
uvedeného na $titku.

Preventivne opatrenia a varovania

Nepouzivajte produkt, pokial:

1. Je obal produktu poskodeny alebo
tesnenie porusené.

2. Doslo k prekro¢eniu datumu
pouzitelnosti.

3. Produkt sa odfarbuje, zakaluje sa,
zahustuje sa alebo vykazuje akékolvek
znamky mikrobialnej kontaminacie.

Poznamka: V zaujme zabranenia
cytotoxického Gc€inku mftvych spermii sa
odporuc¢a pripravit vzorku semena ¢o najskor
po jeho odobrati.

Poznamka: Musi byt zabezpecena
sledovatelnost tohto produktu. Navyse, vo
vasej krajine mozu existovat vnutrostatne
pravne predpisy tykajuce sa tejto oblasti.

Poznamka: Uréené na pouzitie len
v kombinacii s inymi zariadeniami uréenymi
na definovany ucel.

Poznamka: Zlikvidujte zariadenie v sulade
s miestnymi predpismi pre likvidaciu
zdravotnickych pomdécok.

Pokyny na pouzitie

Zmrazovanie:

1. Predhrejte CryoSperm™ na minimalne 2
hodiny pri izbovej teplote.

2. Po skvapalneni odmerajte celkovy objem
ejakulatu a podla potreby vykonajte
analyzu semena.

3. Zabezpecte, aby vzorka semena a
CryoSperm™ boli pri izbovej teplote a
rozriedte semeno v pomere 1:1 (objem/
objem) s CryoSperm™. Médium by sa
malo pridavat na semeno po kvapkach a
roztok by sa mal starostlivo premie$at po
kazdom pridani.

4. Zmes sa necha odpocivat pri izbovej
teplote na minimalne 10 minut.

5. Napliite rozriedenym semenom tycinky
alebo kryoskimavky a utesnite podla
odportéani vyrobcu.

Je velmi délezité, aby ste v spodnej Casti
ty¢inky nechali vzduchovy priestor na
utesnenie a aby ste umoznili expanziu
roztoku pocas zmrazovania.

6. Zaveste ty¢inky vodorovne na 30 minut,
priamo nad povrchom kvapalného dusika
(LN,). Kryoskumavky by sa mali pripevnit
k tyc¢inke, a potom zavesit nad povrch
kvapalného dusika (LN,) na to isté
Gasové obdobie.

7. Nakoniec preneste tyc¢inky alebo
kryoskimavky do kvapalného dusika a
skladujte pri teplote -196°C.

Rozmrazovanie:

1.

2.

sl - slovensko

Tycinky zohrievajte 5 minut pri izbovej
teplote.

Tycinky alebo kryoskimavky otvorte
podla pokynov vyrobcu a odoberte
zmrazené semeno.

Okamzite semeno pripravte pomocou
gradientu hustoty alebo postupom swim-
up (premytia).

Za zamrzovanje spermijev

Pre|
Zen

parat je namenjen za OBMP zdravljenje
sk, ne glede na to, kdo v paru — moski

ali Zenska — je neploden. Ta izdelek naj

upo
usp

rabljajo samo zdravstveni delavci, ki so
osobljeni za oploditev z biomedicinsko

pomocjo.

Vsebuje
Gentamicin sulfat 10 pg/ml

Preverjanje kakovosti

Testirana sterilnost (Ph.Eur., USP)
Testiran pH (Ph.Eur., USP)

Testirano za endotoksine < 0,1 EU/mI (Ph.
Eur., USP)

Testirano za prezivetje sperme

Opomba: Rezultati vsake serije so navedeni
na analitskem certifikatu, ki je na voljo na
Www.origio.com.

Navodila za shranjevanje in stabilnost
Ti izdelki so asepti¢no obdelani in dobavljeni
v sterilni obliki.

Shr
za$

anjujte v originalnem vsebniku pri 2-8 °C,
Citeno pred svetlobo.

Pred uporabo ne zamrzujte.

Po segrevanju zavrzite odvecni
(neuporabljen) medij.

Ta izdelek morate uporabiti v 7 dneh po

odp!

rtju.

Ce izdelek shranjujete po navodilih

proi
nav

Var

zvajalca, je stabilen do roka uporabe,
edenega na oznaki.

nostni ukrepi in opozorila

|zdelka ne uporabljajte, ¢ce:

1.

2.
3.

Se vam zdi, da je embalaza preparata ali
plomba poskodovana.

Pretekel je rok uporabe.

Preparat postane brezbarven, moten,
kalen ali kaze znake okuZbe z mikrobi.

Opomba: Da bi preprecili citotoksi¢ni uc¢inek
zaradi mrtvih spermijev itd., je priporo€eno,

daj
odv

e vzorec sperme pripravljen kmalu po
zemu.

Opomba: Upostevajte, da mora biti ta
izdelek sledljiv. Poleg tega lahko v vasi
drzavi obstajajo pravne zahteve glede tega

pod

rocja.

Opomba: Uporaba je dovoljena samo skupaj
z drugimi napravami, ki so namenjene za to

spe

cificno uporabo.

Opomba: Odstranite medicinski pripomocek
skladno z lokalnimi predpisi za odstranjevanje
medicinskih pripomockov.

Navodila za uporabo
Zamrzovanje:
1.

Odt
1.

2.

Predhodno segrejte CryoSperm™ na
sobno temperaturo za najmanj 2 uri.
Potem, ko se utekogini, izmerite celotno
prostornino ejakulata in izvedite potrebno
analizo semena.

Zagotovite, da bosta tako vzorec

semena kot tudi CryoSperm™ imela
sobno temperaturo in razredcite

seme v razmerju 1:1 (v/v) z medijem
CryoSperm™. Medij dodajajte semenu po
kapljicah in pozorno premesajte raztopino
po vsaki dodani kapljici.

Mes§anico pustite na sobni temperaturi
najmanj 10 minut.

Razred¢eno seme vnesite v cevke ali
zamrzovalne steklenicke in zapecatite v
skladu s priporogili proizvajalca.
Pomembno je, da pustite nekaj zracnega
prostora na spodnjem delu cevke za
pecatenje in dovolite Sirjenje raztopine
med zamrzovanjem.

Cevke polozite za 30 minut v vodoravni
polozaj, tik nad raven teko¢ega dusika
(LN,). Zamrzovalne stekleniCke morajo biti
pritriene na pali¢ico in potem obes$eni nad
raven LN, za enako asovno obdobje.
Nenazadnje prenesite cevke ali
zamrzovalne steklenicke v LN, in jih
shranite pri temperaturi -196 °C.

ajanje:

Cevke segrejte na sobni temperaturi za 5
minut.

Cevke ali zamrzovalne stekleni¢ke
odprite v skladu z navodili proizvajalca in
odstranite odtajano seme.

Takoj pripravite seme z gradientom
gostote ali metodo splavanja na povrsje.

sv - svenska

For frysning av manskliga spermier

Denna produkt ar avsedd for assisterad
befruktning, oavsett om orsaken ar manlig
eller kvinnlig infertilitet. Produkten far
endast anvandas av yrkesanvandare som
utbildats i assisterad befruktning.

Innehall
Gentamicinsulfat 10 ug/ml

Kvalitetskontrolltestning

Sterilitet testad (Ph.Eur., USP)

pH-testad (Ph.Eur., USP)

Testat endotoxin < 0,1 EU/ml (Ph.Eur,,
USP)

Spermiedverlevnad testad

Obs: Resultaten for varje sats anges pa
ett analyscertifikat som finns tillgangligt pa
www.origio.com.

Forvaringsinstruktioner och stabilitet
Produkterna ar aseptiskt bearbetade och
levereras sterila.

Forvaras i originalférpackningen vid

2 -8 °Ciskydd mot ljus.

Far inte frysas fére anvandning.

Kassera overblivet (oanvant) medium efter
uppvarmning.

Produkten ska anvandas inom 7 dagar
efter 6ppnandet.

Vid férvaring enligt tillverkarens
anvisningar ar produkten hallbar fram: till
utgangsdatumet som anges pa etiketten.

Forsiktighetsatgarder och varningar

Anvand inte produkten om:

1. Produktférpackningen verkar vara
skadad eller om forseglingen &r bruten.

2. Utgangsdatumet har éverskridits.

3. Produkten ser missfargad, grumlig
eller skiktad ut eller visar tecken pa
mikrobiell kontaminering.

Obs: For att undvika cytotoxiska effekter
fran déda spermier eller motsvarande
rekommenderar vi att spermieprovet
prepareras snarast mojligt efter
provtagningen.

Obs: Observera kravet pa sparbarhet
avseende denna produkt. Det kan aven
finnas nationella lagkrav i ditt land som
reglerar hanteringen inom denna sektor.

Obs: Far endast anvandas ihop med
enheter som ar avsedda for detta speciella
andamal.

Obs: Kassera enheten i enlighet med
lokala foreskrifter for kassering av
medicintekniska produkter.

Bruksanvisning

Frysning:

1. Foérvarm CryoSperm™ i minst 2 timmar
vid normal rumstemperatur.

2. Efter upptiningen ska den totala
ejakulationsvolymen matas och
darefter en spermieanalys utféras pa
erforderligt satt.

3. Kontrollera att bade spermaprovet
och CryoSperm™ har rumstemperatur
och spad darefter sperman med
CryoSperm™ i proportionerna 1:1 (v/v).
Koéldmediet ska tillsattas sperman
droppvis och efter varje tillsatt droppe
ska l6sningen blandas omsorgsfullt.

4. Blandningen ska sedan sta i
rumstemperatur i minst 10 minuter.

5. Forin den utspadda sperman i stran
eller kryoror och férsegla enligt
tillverkarens rekommendationer.

For férseglingen &r det mycket viktigt
att ett visst luftutrymme ldmnas i
nederdelen av straet men ocksa fér
att géra det méjligt fér I6sningen att
expandera under frysningen.

6. Lat strana vila horisontellt i 30 minuter,
strax ovanfor ytan pa det flytande
kvavet (LN,). Kryorér bor fastas vid en
stang och darefter vila ovanfor ytan pa
det flytande kvévet ( LN,) under samma
tidslangd.

7. Flytta till sist ned strana eller kryoréren
i det flytande kvéavet (LN,) och férvara
dem vid - 196 °C.

Upptining:

1. Varm strana i rumstemperatur under 5
minuter.

2. Oppna strana eller kryoréren i enlighet
med tillverkarens anvisningar och ta
fram den upptinade sperman.
Foérbered omedelbart sperman med
hjélp av densitetsgradienten eller
“swim-up-tekniken”.

tr - tiirkce
insan spermatozoasinin dondurulmasi igin

Bu uriln, infertilitenin nedeni ister erkek
isterse kadin kaynakli olsun, YUT (yardimci
Ureme teknolojisi) tedavisi igindir. Bu

triin sadece YUT tedavisi egitimi almis
profesyoneller tarafindan kullaniimalidir.

igindekiler
Gentamisin silfat 10 pg/ml

Kalite kontrol testi

Sterilitesi test edilmistir (Ph.Eur., USP)

pH test edilmistir (Ph.Eur., USP)
Endotoksin test edilmistir < 0,1 EU/ml (Ph.
Eur., USP)

Sperm survival testi yapiimistir

Not: Her serinin sonuglari, www.origio.com
adresinde bulunan bir Analiz Sertifikasi'nda
belirtilmistir.

Saklama kosullari ve dayanikhlik
Uriinler aseptik olarak islenmis olup steril
olarak tedarik edilmistir

Orijinal kutusunda 2-8 °C arasinda, isiktan
uzak olarak saklayiniz.

Kullanmadan énce dondurmayiniz.

Artan (kullanilmayan) medyay! isitarak
bertaraf ediniz.

Uriin agiimasindan itibaren 7 giin iginde
tuketilmelidir.

Uriin, Gretici tarafindan belirtilen sartlarda
saklandigi takdirde, etikette yazan son
kullanma tarihine kadar dayanir.

Onlemler ve uyarilar

Uriind su sartlarda kullanmayiniz:

1. Uriin paketi hasarli ya da agzi agilmis ise.

2. Son kullanma tarihi gegmis ise.

3. Uriiniin rengi solmus, bulaniklasmis,
tortulanmis ya da mikrobik
kontaminasyon gdze garpiyor ise.

Not: Olii spermatozoa vb.'den sitotoksik
etkiyi engellemek amaciyla, sperm érneginin
alimdan hemen sonra hazirlanmasi tavsiye
edilmektedir.

Not: Bu Urilintn izlenebilmesinin gerekliligini
dikkate alin. Ayrica, llkenizde bu alan igin
ulusal yasal gereksinimler olabilir.

Not: Sadece belirli bir amag igin tasarlanmisg
olan cihazlarla birlikte kullaniimalhdir.

Not: Aygitin bertaraf edilmesi, yerel medikal
aygitlarin bertaraf edilmesi diizenlemelerine
gore yapilmalidir.

Kullanim talimatlari

Dondurma:

1. CryoSperm™'i oda sicakliginda minimum
2 saat 6nceden Isitin.

2. Sivilagsmadan sonra ejakilatin total
hacmini 6lgiin ve gerektigi sekilde meni
analizi yapin.

3. Hem meni 6rnegi hem CryoSperm™!'in
oda sicaklhiginda oldugundan emin olun
ve meniyi CryoSperm™ ile 1:1 (v/v)
oraninda seyreltin. Medyum, meniye
damla damla eklenmeli ve sollisyon her
eklemeden sonra dikkatle karistiriimalidir.

4. Karisim oda sicakhginda minimum 10
dakika birakilr.

5. Seyreltiimis meniyi cubuklara veya kriyo
tliplere yiikleyin ve ureticinin talimatina
g6re muhdrleyin.

Dondurma sirasinda soltisyonun
genislemesine izin verme ve miihiirleme
amaciyla gubugun alt kisminda biraz
hava boslugunun birakilmasi 6nem teskil
etmektedir.

6. Cubuklari sivi nitrojenin (LN,) yiizeyinin
hemen Ulzerinde yatay olarak 30 dakika
tutun. Kriyo tlpler bir sopaya takilmali ve
sonra sivi nitrojenin LN, yiizeyi Gzerinde
ayni siire boyunca tutulmahdir.

7. Son olarak, gubuklari veya kriyo tiipleri
LN,'ye aktarin ve -196 °C'de saklayin.

Cozme:

1. Cubuklari oda sicakliginda 5 dakika isitin.

2. Gubuklari veya kriyo tlpleri Greticinin
talimatina gore agin ve ¢éziinmis meniyi
cikartin.
Spermi hemen yogunluk gradiyentti veya
ylizdiirme islemi yoluyla hazirlayin.

[insi 3amMopoXyBaHHS MOACLKMX
cnepmaTosoigis

[aHunin NpoayKT BUKOPUCTOBYETLCA Y
MeToANLi AONOMIXKHOI penpoayKTUBHOI
TexHonorii (OPT) ansa nikysaHHsa 6e3nnigas
AK XIHOYOT, Tak i Yonosivoi eTionorii.
MpoayKT NpU3HaYeHo ANA BUKOPUCTaAHHA
BUKINIOYHO cnelianictamu y ccepi APT.

Cknan
leHTamiunHy cynbdat 10 mkr/mn

KoHTponb sikocTi

KoHTponb cTepunbHocTi (Ph.Eur., USP)
KoHTponb pH (Ph.Eur., USP)

BmicT eHgoTokcuHiB < 0,1 oanHMUb
eHpgoTokcuHy/mn (Ph.Eur., USP)
MpoTecToBaHO BUXUBAHICTb
cnepmaTosoiais

Mpumitka: Pe3ynstat aHanisy KoxHoi
napTii HaBeaeHo B CepTudikati aHanisy,
[OCTYMHOMY 3a afpecoo Www.origio.com.

MpaBuna 36epiraHHsa Ta cTabinbHiCTb
MpoaykTu Npoiiunu acenTuyHy o6pobky i
nocTavalTbCs B CTEPUNTLHOMY CTaHi.
36epiraTi B opuriHanbHiii ynakosui npu
TemnepaTypi 2-8 °C 3axuwaTtu Big BNAusy
ceiTna.

He 3amopoxyBsaTtu nepes BUKOPUCTAHHAM.
Micns HarpiBaHHA HAAMULLOK CepefoBuLL
(HeBUKOpUCTaHWI) HEOBXIAHO BUAANUTY.
Micnsa BigKpUTTS NPOAYKT HEoBXiAHO
BMKOpUCTaTU NPOTAroMm 7 AHiIB.

Mpwu 36epiraHHi BiANOBIAHO A0 IHCTPYKLi
BMPOOHMKa NPOAYKT 3annaeTbCst
cTabinbHWM 40 AaTH 3aKiHYEHHS CTPOKY
npnaaTHOCTI, 3a3Ha4Y€HOro Ha eTUKeTL
dnakoHa.

3acTepexeHHs 1 nonepeaXeHHs

He BUKOpUCTOBYITE NPOAYKT, AKLLO:

1. YnakoBKy notukogxxeHo abo nopyLeHo ii
yinicHicTb.

2. 3akiH4MBCS CTPOK NpUAaTHOCTI.

3. Cepeposuule ctano 6e3bapBHuM,
KanamyTHUM abo mMae 03Haku MikpoGHOT
KOHTaMiHauii.

Mpumitka: o6 yHUKHYTU LUTOTOKCUYHOTO
BMNNUBY MEPTBMX CNEpMaTo30iais

TOLLO, PEKOMEHAYETHLCA 3AINCHUTH
KpiokoHcepBalLlito ogpasy nicns 3éupaHHs
crnepmu.

Mpumitka: HeobxiaHo 3abe3neunTtu
MOXIMBICTb BifCTEXEHHSA faHOro
npenapaty. Kpim Toro, y uin cdepi MoxyTb
AiSTU BUMOTM 3aKOHOA4aBCTBA BaLLOi KpaiHW.

MpumiTtka: MeanyHi Bupo6u, Lo
BMKOPUCTOBYIOTLCSA Pa3oM 3 LM BUPOGOM,
MatTb 3aCTOCOBYBATUCSA 3@ NPU3HAYEHHSM.

Mpumitka: YTunisauis uboro Bupoby
30iACHI0ETLCS BIANOBIAHO 4O MiCLEBOro
3aKoHOAAaBCTBaA NPO YTUNI3aLitlo MeanYHNX
npunagis.

IHCTPYKUii 3 BUKOPUCTaHHA

3amMopoXyBaHHS:

1. Migirpitn cepeposuwe CryoSperm™
npu KiMHaTHI TemnepaTypi NPOTArom
HE MEHLLE HiX 2 roauH.

2. MMicna po3pigxXeHHs BUMIpATH
3aranbHuit 06’eM eaKkynsTy Ta NpoBeCTU
HeobXigHi AocnigXeHHs cnepmu.

3. [llepekoHaiTech, L0 3pa3ok cnepmu
Ta CryoSperm™ maioTb KiMHaTHY
TemnepaTtypy Ta PO3YMHUTK Cnepmy y
cniBBigHoLWeHHi 1:1 (06'em Ao 06'emy)

3 CryoSperm™. CepepfoBuLie cnig
fopaasaTh 4o cnepmu no kpannsx,
peTenbHO NepeMillyoyn BMICT Npobipku
nicns goAaBaHHA KOXHOI MOpLii.

4. 3anuwunTn cymill npu KiMHaTHIN
TemnepaTypi WwoHanmeHwe Ha 10
XBUMWH.

5. TMomicTutn posbasneHy cnepmy B
conomuHn abo kpionpobipku Ta 3akpuTH
y BiANOBIAHOCTI A0 pekomeHaaLii
BMUPOGHWMKa.

Lyxe saxnueo 3anuwumu mpoxu
no8imps 8 HUXHIl YaCmuHi CONIOMUHU
0nsa 3anatoeaHHs ma epaxysaHHs
36inbweHHs1 06'eMy po34uHy nid Yac
3aMOPOXY8aHHS.

6. MigBicuTn conomuHu B
rOpM30HTanbLHOMY NONOXeHHi Ha 30
XBWUNUH 6e3nocepeaHbO HaJ MOBEPXHEID
piakoro asoty (LN,). Kpionpobipku cnig
NPpUKPINUTK 0 TpUMaya i NOMICTUTY Haf,
nosepxHeto LN, Ha Takum e npomixok
vacy.

7. Totim conomuHku abo kpionpo6ipku
cnig nepeHecTu B piakuit asot (LN,) i
36epirat npu Temnepatypi -196 °C.

Po3mMopoxyBaHHS:

1. HarpiBati CONOMUHKM Npu KiMHaTHI
TemnepaTypi NPOTAroM 5 XBUNVH.

2. BigkpuTu conomuHkmn abo kpionpobipku
BiANOBIAHO 4O pekoMeHAauin
BWPOGHWMKa i BUIAHATYW BiATany cnepmy.
HeealiHo 06po6umu 3pa3sku crepmu
ueHmpugbyeysaHHaM 8 epadieHmi
winbHocmi abo Memodom ghriomauii.
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